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* Un instrument de mesure simple et compact.

 Dédie a la mesure du bruit d’amplitude des
asers jusqu’au bruit de grenaille.

e Pour un cout modeste.
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Architecture matérielle du FFTeur.
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Architecture logicielle

Echantillonnage
125Ms/s
Filtre Décimation Mémoire
ADC 14bits CiC 16ks/voie| ..
2 voies

_____
________
------------
-----------

poling
Web socket NGINX -

Filtre
Hann

FFT " Décimation
8ks to 2ks

Mémoire
16ks/voie

4
Arnaud Tizon LP2N/IOGS 2018 Rencontre régionale des Electroniciens et Instrumentalistes



Fonctionnement d’'une application
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Interface de base
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IHM du FFTeur
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LP2N versus HP
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LP2N versus Agilent

Mesure du Bruit
d’entrée de I'ampli
chargé avec 500hms.

Résultat attendu,
1,2nV/Rhz

(Bruit ampli + Bruit
500hms).
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